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A técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de Precessão Livre
no Estado Estacionário (Steady State Free Precession - SSFP), desenvolvida por
Carr', tem como principal vantagem a utilização de intervalos de tempo entre os
pulsos (Tp) independentes dos tempos de relaxação longitudinal (T1) e transversal
(T2). Ernest e Anderson" ao aplicarem a técnica de SSFP com o objetivo de
promover um aumento na razão sinal/ruído (s/r) em espectros de RMN,
verificaram que a utilização de urnT, menor que 3T2 originava espectros com
anomalias de fase e amplitude do sinal. Freeman e Hil13,dando seqüência aos
estudos de Ernest e Anderson, desenvolveram uma metodologia para eliminação
destas anomalias baseada na aquisição de espectros de RMN com diferentes
valores de Tp- sendo estas variações realizadas de forma randômica. Schwenk"
também a fim de eliminar estas anomalias de fase presentes nos espectros de
RMN, obtidos com a técnica de SSFP, desenvolveu a técnica denominada de
Quadriga Fourier Transform (OFT). Esta técnica baseava-se ,na aquisição de
quatro espectros no regime SSFP com diferentes valores de freqüências de
irradiação. No entanto, essas propostas não foram adotadas pelos usuários de
RMN. Assim, e'ste trabalho tem como objetivo avaliar as metodologias
desenvolvidas por Freeman e Hill e por Schwenk, bem como analisar uma nova
seqüência proposta em que as variações de T p foram executadas em passos
fixos, para eliminação das anomalias observadas. Os resultados obtidos foram
comparados com a técnica padrão" de análise de 13C.
As análises de RMN 13C foram realizadas em um espectrômetro Varian
Inova de 9,4 T (400 MHz para o núcleo de 1H e 100,5 MHz para o núcleo de DC).
Para a técnica SSFP foram empregados pulsos de 55° e 90° espaçados por 300
ms, enquanto que para a técnica padrão utilizaram-se pulsos de 30° espaçado
por 1,3 s. As amostras analisadas foram: acetato de sódio (C2H302Na)
enriquecido com 99% de 13C2, acetato de etila (C4Hs02), octanol (CSH180) e
brucina (C23H26N204).
Na Figura 1 têm-se os espectros de RMN 13C de acetato de sódio,
adquiridos com a técnica SSFP (Figura 1A), SSFP com variações randômicas
(Figura 1B) e calculadas (Figura 1C) de Tp e OFT (Figura 10).
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Figura 1. Espectros de 13C de acetato de sódio obtidos com as técnicas (A) SSFP com Tp fixo, (8)
FP com variações randômicas de Tp, (C) SSFP com variações calculadas de Tp e (O) QFT.
o desenvolvimento da seqüência baseada na aplicação de variações
calculadas para Tp é resultante da necessidade de se utilizar, em alguns casos,
muitos números randômicos para cobrir igualmente a escala de variação de Tp, o
que acarreta um aumento considerável no tempo total do experimento.
Assim, a partir destes resultados, conclui-se que ao aplicar as
metodologias para correção das anomalias de fase, observa-se que estas
proporcionaram uma melhora significativa na qualidade do espectro, como mostra
as Figuras 1B, C e D quando comparado com o espectro obtido com a técnica de
SSFP (Figura 1A).
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